


Pacienta pults BT-B.

BRĪDINĀJUMS: Katru reizi pēc ierīces kontaktdakšas iespraušanas kontaktligzdā jāpārbauda, vai  
                            ierīce darbojas bez jebkādiem traucējumiem un ir iestatīts atslēgšanās signāls. 
                            Lūdzu, ņemiet vērā, ka atslēgšanās signāls automātiski nostrādā katru reizi, kad  
                            ierīce ir atvienota no elektroapgādes tīkla.
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Medmāsas izsaukums

Lai izsauktu medmāsu:
– Nospiediet izsaukuma 
   taustiņu (1) vai (2)
– Izgaismojas izsaukuma taustiņa (1) un
   izsaukuma taustiņa meklētāja (3) 

Pie jums ierodas medmāsa.

Meklētāja LED/apstiprinājuma LED

LED (1, 3, 5 un 7) deg pastāvīgi, tāpēc 
taustiņus ir vieglāk atrast pat tumsā.
Ja tiek nospiests izsaukuma 
taustiņš (1)                       vai arī izsaukuma 
taustiņš (2)           iedegas LED (1) un (3).

                    
      

Ieslēgt/izslēgt gaismu

Telpas apgaismojums (pēc izvēles):
– Īsi nospiest telpas apgaismojuma 
   taustiņu (4)
– Telpas apgaismojums tiek ieslēgts/izslēgts

Lasīšanas apgaismojums (pēc izvēles):
– Īsi nospiest lasīšanas apgaismojuma 
   taustiņu (6)
– Lasīšanas apgaismojums ir ieslēgts/izslēgts

Tīrīšana un dezinfekcija

Pacienta rokas ierīces BT-B tīrīšanai un 
dezinfekcijai drīkst izmantot tikai tādus 
dezinfekcijas līdzekļus, kas ne daļēji, ne pilnībā 
nesatur ne ketonus, nedz esterus.
Dezinfekcija jāveic, ierīci noslaukot, un aizliegts 
to iegremdēt dezinfekcijas līdzeklī.
Ja pastāv iespēja, ka brāķa izstrādājumi ir
infi  cēti, tie jānotīra un jādezinfi  cē, pirms
tos nosūta atpakaļ remontam saskaņā ar šo
paziņojumu.

Visaugstākā drošība un mūsdienīgs komforta līmenis 

Sakaru sistēma, kurai Jūs piekļūstat ar šo ierīci, ir izcili droša, jo tajā izmantotas mūsdienīgas 
tehnoloģijas.
Tai uzticas pasaulē vislabākās slimnīcas un aprūpes iestādes.

Slimnīcas sakaru ierīcēm ir vārds  – SCHRACK SECONET.
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